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Invoering nieuwe rapportagewaarden 
laboratorium klinische chemie

Implementatie van nieuwe apparaten en 
een nieuwe automatenstraat 

21 april 2010

Implementatie van een nieuwe versie
van het labo-informatica pakket (MOLIS)
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*= parameters van biochemie, immunologie, hormonologie, kankermerkers, 
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Dimension Vista (Siemens): 
klinische chemie = 
parameters van biochemie,
immunologie, hormonologie, 
kankermerkers, drugmonitoring, 
toxicologie

STAR (Roche): 
stollingsparameters hemato

Advia (Siemens): routine 
hematologische parameters (met 
uitzondering
van stollingsparameters).
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Vanaf maandag 15 maart 2010 werd een campagne gestart waarbij 
de zorgverleners (zowel in het UZA als extern) voorbereid worden op 
de overgang naar nieuwe waarden voor een aantal klinisch chemische 
Parameters. 

Er wordt informatie op de website (labogids) gezet die moet toelaten 
om “oude” waarden (= resultaten verkregen met de methodes in gebruik 
tot en met 20 april) en “nieuwe” waarden (= resultaten verkregen met de 
methodes in gebruik vanaf 21 april) voor de gewijzigde parameters met 
elkaar te vergelijken of naar elkaar om te rekenen. 
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Voorbeelden van parameters waarvoor de resultaten met de
nieuwe en de oude methode sterk verschillend zijn:

• lactaatdehydrogenase (LDH)
• apolipoproteine A1
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LDI serum
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y  = -6,0331  + 0,3926  x  

Intercept 95% CI -15,7098 to 8,8388 
Slope 95% CI 0,3716 to 0,4080 

Cusum test for linearity: 
Significant deviation from linearity 
(P<0.05) 

LDH in serum

Y=Dimension Vista Siemens (nieuwe methode)
X=Vitros Fusion Johnson&Johnson (oude methode)

Passing-Bablok regressie-analyse



7-4-2010

LDI serum

0 500 1000 1500 2000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

AVERAGE of Vitros Fusion 5.1 and Dimension Vista

V
itr

os
 F

us
io

n 
5.

1 
- 

D
im

en
si

on
 V

is
ta

Mean

619,4

-1.96 SD

-184,4

+1.96 SD

1423,1

LDH in serum

Bland & Altman plot

Systematisch
verschil

Proportioneel
verschil



7-4-2010

APOAI serum
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y  = 25,5512  + 1,4036  x  

Intercept 95% CI 1,4980 to 47,3044 
Slope 95% CI 1,2262 to 1,6863 

Cusum test for linearity:
No significant deviation from linearity 
(P>0.05) 

APOAI serum

Y=Dimension Vista Siemens (nieuwe methode)
X=Turbitimer Dade Behring/Siemens (oude methode)

Passing-Bablok regressie-analyse
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APOAI serum
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Voorbeelden van parameters waarvoor de resultaten met de
nieuwe en de oude methode niet verschillen:

• ureum
• cholesterol
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BUN serum
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Cusum test for linearity:
No significant deviation from linearity
(P>0.10) 

Ureum serum

Y=Dimension Vista Siemens (nieuwe methode)
X=Vitros Fusion Johnson & Johnson (oude methode)

Passing-Bablok regressie-analyse
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BUN serum
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CHOL serum
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Cusum test for linearity
 No significant deviation from linearity
 (P>0.10) 

Cholesterol serum

Y=Dimension Vista Siemens (nieuwe methode)
X=Vitros Fusion Johnson & Johnson (oude methode)

Passing-Bablok regressie-analyse
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CHOL serum
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Memokaartje in zakformaat
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Vanaf donderdag 1 april zal de volgorde van de resultaten
in C2M veranderen 

1. HEMATOLOGIE
2. BLOEDTTRANSFUSIECENTRUM
3. KLINISCHE CHEMIE

= BIOCHEMIE + HORMONOLOGIE + IMMUNOLOGIE 
met een nieuwe logische volgorde 

4. TOXICOLOGIE
5. MICROBIOLOGIE
6. BASIS SEMENANALYSE
7. POCT
8. RESULTATEN VAN EXTERNE LABORATORIA 
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Vanaf woensdag 21 april (uur wordt u later meegedeeld) worden de waarden, 
bekomen volgens de nieuwe labo-analysemethode, in C2M en Metavision
weergegeven.  U ziet vanaf dan de resultaten van de “nieuwe” en van de
“oude” analysemethode zoals in onderstaand voorbeeld.
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Resultaten van analysemethodes die reeds vóór 21 april 2010 buiten 
gebruik waren zullen afzonderlijk worden aangeboden in C2M onder
het hoofdstuk Klinische Chemie. 

Tijdens de omschakeling op 21 april kan slechts een beperkt panel 
van analyses worden uitgevoerd.  De samenstelling van dit panel 
komt overeen met de analyses die in wacht en weekend worden
uitgevoerd.
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Concreet betekent dit voor u dat er in uw dienst een aantal zaken geregeld 
dienen te worden vóór 21 april 2010. 

Het aanpassen van de bestaande maskers op dienst´- en gebruikersniveau 
in C2M.  Dit om te vermijden dat resultaten gemist worden.  Aanpassen van 
deze maskers zal mogelijk zijn vanaf 1 april en dient vóór 21 april afgerond 
te zijn.  U zal in C2M extra berichten in dit verband krijgen.  Bij problemen 
kan u contact opnemen met de applicatieverantwoordelijke Paul Janssens.
Voor C2M gebruikers komen er praktische richtlijnen in de C2M nieuwsbrief.

Voorbereiding van alle zorgverleners in uw dienst (artsen, verpleegkundigen, 
paramedici, medisch secretaressen ...)
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Voor het Medisch secretariaat: bij het opstellen van de brieven/verslagen 
aan verwijzende artsen dient er vanaf 1 april rekening gehouden te worden 
met het aanpassen van de maskers (zie hierboven) en met de veranderde 
volgorde van de analyses.   Bij het opstellen van brieven/verslagen aan 
verwijzende artsen dient vanaf 21 april rekening te worden gehouden met  
gewijzigde referentiewaarden voor sommige parameters.

Voor Afdelingen die rechtstreeks vanuit Molis laboratoriu mgegevens 
downloaden : er moet rekening gehouden worden met de gewijzigde testen 
en referentiewaarden voor sommige parameters vanaf 21 april .  
Contactpersoon hiervoor is Katrien Lesage van ICT.
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Voorbereiding van alle betrokkenen in klinische studies die klinisch 
chemische laboratoriumwaarden nodig hebben (studienurses, firma’s, UA, 
multicenter studies…)

Formules om de oude en nieuwe waarden naar elkaar om te rekenen
worden in een excel-bestand ter beschikking gesteld via de labogids.

Omrekeningen naar internationale eenheden worden in een excel-
bestand ter beschikking gesteld via de labogids.
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Draaiboek 21 april - algemeen

Tot 9.30 u: geautomatiseerde verwerking van de monsters

Vanaf 9.30 u: manuele verwerking van de monsters voor het ganse labo
(dus ook hematologie en microbiologie)
klinische chemie met de nieuwe methode (Vista Siemens)
• panel van testen
• geen resultaten in C2M / Metavision van monsters die na 

9.30 u op het labo binnenkomen
•de resultaten worden via rechtstreekse printouts van de 

instrumenten gehecht aan een kopie van het aanvraagformulier
en met de buizenpost naar de diensten verstuurd

• graag een minimum aantal telefoons
• de POCT resultaten kunnen tot 11.00 u doorgestuurd worden

Vanaf 11.00 u: Molis wordt stilgelegd.
De onlines worden gestopt, dus ook de POCT (glucose, bloedgassen, 
cardiale merkers, ACT, APTT). De berichten worden op de 
POCT-servers bijgehouden. 

C2M grid blijft beschikbaar voor reeds gekende resultaten, w
en Molis view zijn niet beschikbaar.
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Voor 9.00 u: geplande bloednames naar labo sturen

Vanaf 9.30u : contact Katrien Lesage met Nick Geybels: start aanvragen 
op basis van monsternummer ipv KB nummer.  Deze mogen 
electronisch verstuurd worden: blijven gebufferd.  Labo krijgt 
papieren aanvraag samen met monster van IZ.

Vanaf 14.00u: zie draaiboek algemeen.

Draaiboek 21 april - specifiek voor Metavision (IZ en A5):

Vanaf 14.00 u:     als alles goed verloopt kunnen vanaf dan geleidelijk de verschillende
toepassingen opgestart worden.   Van het ogenblik dat we opnieuw in 
Molis kunnen werken wordt door Katrien Lesage getest of de resultaten 
correct  worden doorgestuurd naar Molis en C2M / Metavision vooraleer 
deze toepassingen weer volledig operationeel zullen zijn.  De wereld-
bol wordt terug opgestart.  De POC onlines worden terug gestart en de 
resultaten van na 11u worden doorgestuurd naar Molis, C2M en Metavision.
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Bijkomende informatie vindt u in de UZA labogids via UZA connect
(intern) of via de UZA website (extern).  De labogids is te bereiken via 
volgende verkorte url: http://labogids.uza.be

Het tijdelijk telefoonnummer, uitsluitend voor vragen in verband met 
de wijziging van de rapportagewaarden, is (03/821) 5289 .
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Apr.Biol.Manou Martin Apr.Biol.Dries Coenen Dr.Biol. Khadija Guerti

Prof.Dr.Viviane Van Hoof

Afdeling Klinische Chemie

Dienst Klinische biologie


